
            Częstochowa dnia 19.09.2013 r. 

 

MZS.ZP.3411/26/13 

Do wiadomo ści:  
     Firmy bior ące udział w post ępowaniu  

 
Wyjaśnienia nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamó wienia w post ępowaniu 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o w artości nie przekraczaj ącej 
kwoty okre ślonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 us t. 8 ustawy Pzp na 
Zakup sprz ętu medycznego dla Oddziałów Miejskiego Szpitala Zes polonego 
w Częstochowie – II cz ęść zrealizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. „ Zakup 
sprz ętu medycznego dla Oddziałów Miejskiego Szpitala Zes polonego w Cz ęstochowie 
wraz z modernizacj ą i wyposa żeniem Poradni Przyszpitalnych ogłoszonego 
w Biuletynie Zamówie ń Publicznych z dnia 12.09.2013 r. pod numerem 37031 0-2013.  

W związku z otrzymanymi od Wykonawców pytaniami dotyczącymi przedmiotowego 
postępowania przetargowego, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013 r. nr 
150 poz. 907) przekazuje wyjaśnienia treści SIWZ. 

Pytanie Nr 1  - Pakiet Nr 3 dostawa Ergometru 2 szt 
Czy zamawiający dopuści ergometr o następujących parametrach technicznych: 

• system hamowania elektromechaniczny –utrzymujący stałe obciążenie, niezależnie 
od prędkości pedałowania elektroniczny programator, napęd – pas poliestrowy 

• maksymalne obciążenie wagowe  250 kg 
• monitor z wyświetlaczem LCD i funkcjami: alarm, 12 programów gotowych: 1 

manualny, 1 sterowany pulsem (HRC), tryb stałego obciążenia 
• funkcje: czas prędkość, dystans, kalorie, puls, stopnie zaawansowania, obciążenie 

w Wat 
• wymiary 124x64x126 
• zakres obciążenia 10-350Wat ( w odstępach co 5 Wat) 
• pomiar tętna- sensory  na uchwycie rąk 
• rolki transportowe 
• siedzisko z regulacją pionową 
• stopki poziomujące 
• nisko położona rama ułatwiająca pacjentowi wejście  
• certyfikat  CE dotyczący wyrobów medycznych 
• gwarancja 24 miesiące 
• instrukcja obsługi w języku polskim 

Odpowied ź: Zamawiaj ący dopu ści równie ż Ergometr o oferowanych parametrach przy 
założeniu spełnienia pozostałych niewymienionych, a wyma ganych w SIWZ (zał ącznik 
nr 1 – parametrach). Jednocze śnie Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zaoferowanie 
gwarancji 24 miesi ęcznej i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
Pytanie Nr 2  
Czy zamawiający dopuści ergometr poziomy o następujących parametrach technicznych: 

• Stabilna konstrukcja, przystosowana do pacjentów o wadze do 250kg. 



• Łatwa i wygodna obsługa. 
• Unikalny system regulacji oporu, z wygodnym uchwytem regulującym. 
• Nowa, ergonomiczna konstrukcja siedziska, z bardzo łatwą regulacją. 
• Regulowane oparcie. 
• Bardzo nisko położona rama ułatwiająca wejście. 
• Uchwyt ułatwiający siadanie i wstawanie. 
• Odczyt tętna z uchwytów rąk i z pasa piersiowego. 
• Możliwość podłączenia do komputera. 
• Program treningowy, METS. 
• Nie wymaga źródła zasilania. 
• Duże koło zamachowe 20kg.   
• Odczyt mocy w czasie rzeczywistym.  
• Elektroniczny wyświetlacz LCD o podwyższonej ostrości z odczytem: czasu, Kcal, 

tętna, prędkości, odległości, obrotów na minutę, mocy, METS.  
• Zakres obciążenia: 4-700W, regulacja co 1W. 
• Regulacja odległości siedziska od uchwytu rąk. 
• Szerokość: 680mm 
• Długość: 1900mm 
• Wysokość: 1065mm 
• Waga: 87kg 
• Certyfikat CE dotyczący wyrobów medycznych 

Odpowied ź: Zamawiaj ący dopu ści równie ż Ergometr o oferowanych parametrach przy 
założeniu spełnienia pozostałych niewymienionych, a wyma ganych w SIWZ (zał ącznik 
nr 1 – parametrach). 
Pytanie Nr 3  
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania cykloergometrów posiadających certyfikaty CE 
dotyczące wyrobów medycznych? 

Odpowied ź: Nie. Zamawiaj ący nie wymaga. 
Pytanie Nr 4 - pakiet nr 6  
Czy zamawiający dopuści w ppkt. 1 ureterorenoskop nie-auoklawowalny? Sprzęt tego typu 
jest delikatny i nie powinien być wkładany do autoklawu. Zgoda na naszą prośbę pozwoli na 
wzięcie udziału większej ilości firm, co za tym idzie uzyskanie lepszej ceny.  
Odpowied ź: NIE. Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy SIWZ. 
Pytanie Nr 5 - Pakiet nr 6  
Czy zamawiający przewiduje zwrot starych optyk w rozliczeniu , Decyzja pozytywna może 
mieć wpływ na cene do -50%. Jest to bardzo ekonomiczne rozwiązanie. Proszę o informacje 
(w razie pozytywnej odpowiedzi) jakie optyki szpital przewiduje zwrócić. -"możliwość 
niezależnego wprowadzenia minimum dwóch instrumentów/cewników/sond minimum  
3 Charr" Czy zamawiający ma na myśli dwa różne wejścia do kanału roboczego (jeden na 
wprost i jeden boczny)? Czy może jeden kanał roboczy w który będą wpuszczane dwa 
instrumenty? -Wybranie modelu z wewnętrznym kanałem 6fr i ograniczeniem całej średnicy 
do 9,9 ekstremalnie zawęża listę firm które mogą wystartować w tym przetargu co za tym 
idzie cena może okazać sie wysoka ze względu na małą bądź żadną konkurencje. Czy 
zamawiający zaakceptuje model z kanałem 5charr bądź model z dwoma kanałami 3 charr, 
Lub model o średnicy do 11,9charr z kanałem 6 charr? 
Odpowied ź: NIE. Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy SIWZ 
 



Pytanie Nr 6 - Pakiet nr 6  
Zwracam się z prośbą o umożliwienie składania oferty na poszczególne pozycje pakietu nr 6 
lub wyłączenie z ww. pakietu optyk urologicznych.  
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na dodatkowy podział pakietu. 
Pytanie Nr 7  - Pakiet Nr 6  –  dostawa Optyki urologicznej 3 szt i Ureterorenoskopu 2 szt. 
oraz Cystoskopu 1 szt. 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu Ureterorenoskop o długości całkowitej 615 mm co 
jest parametrem nieznacznie różniącym się od wymaganego? Pozostałe parametry zgodnie 
z SIWZ. 
Odpowied ź: NIE. Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy SIWZ 
Pytanie Nr 8 - Pakiet nr 3 Ergometr  
Czy Zamawiający skróci okres gwarancji do 12 m-cy? Tak długa gwarancja znacznie 
podwyższy cenę danego urządzenia. 
Odpowied ź: NIE. Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy SIWZ 
Pytanie Nr 9 - Dot. Pak. Nr 1, pkt. 13 
Czy Zamawiający dopuści pomiar saturacji przystosowany do pracy w sieci Infinity wraz 
z wielorazowym czujnikiem na palec zgodny z Nellcor? 
Odpowied ź: TAK. Zamawiaj ący wymaga pomiaru saturacji zgodny z Nellcor zgodni e 
z punktem 5. Jednocze śnie Zamawiaj ący usuwa z opisu przedmiotu zamówienia 
załącznik 1 pakiet nr 1 z pozycji 13  zapis „.. zgodny z MASIMO”.  

Pytanie Nr 10 - Dot. SIWZ 
Czy Zamawiający dopuści Ergometry (pak. nr 3), które posiadają parametry techniczne  
wymagane w opisie przedmiotu zamówienia, które nie są wyrobami medycznymi zgodnie 
z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 
679)? Prawo nie wymaga, aby ergometry były wyrobami medycznymi. 
Odpowied ź: Patrz odpowied ź na pytanie nr 3.  

Pytanie Nr 11 - Dotyczy: Pakiet Nr 6 - Optyka urologiczna - 3 szt.,  Ureterorenoskop –  
2 szt, Cystoskop – 1 kpl  
Do części - Optyka urologiczna - 3 szt., Ureterorenoskop –  2 szt  
Do poz. 1 - Prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga, aby oferowany 
ureterorenoskop miał, w celu atraumatycznego wprowadzenia do moczowodu, redukowaną 
średnicę, w części szerszej max 9,9 Charr, natomiast w węższej części ok. 8 Charr.?. 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ.  

Do poz. 1 - Prosimy o uściślenie, czy Zamawiający wymagając co najmniej jednego kanału 
roboczego na wprost dla instrumentów min. 5 Charr, oraz możliwości niezależnego 
wprowadzenia minimum dwóch instrumentów/cewników/sond minimum 3 Charr dopuści 
kanał roboczy o wymiarach 5,2x6,2 Charr spełniający te dwa nadrzędne warunki? 
Odpowied ź: Zamawiaj ący dopu ści równie ż przy zachowaniu pozostałych wymaga ń 
określonych w SIWZ.  

Do poz. 2 – Prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga, aby oferowane optyki były 
kompatybilne z kamerami o wysokiej rozdzielczości, z potwierdzeniem tej kompatybilności 
oznakowaniem „HD” na optyce?. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wymaga ale dopu ści równie ż. 
Do części: Cystoskop – 1 kpl  
Do poz. 1 - Prosimy dopuszczenie kleszczy biopsyjnych o długości 41 cm. Pozostałe 
parametry spełniają wymagania Zamawiającego .  
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie Nr 12 -  Pakiet 5 – inkubator otwarty  
Czy zamawiający dopuści do udziału w przetargu inkubator otwarty o parametrach 
technicznych jak w SIWZ z następującymi zmianami:  



1) Pkt.1  - Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wysokości 183 cm (+/-) 5 cm?. 
Odpowied ź: NIE. Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy SIWZ.  

2) Pkt. 3 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach leża noworodkowego - 56 cm 
x 76 cm? 

Odpowied ź: NIE. Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy SIWZ.  

3) Pkt. 4 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach materacyka 54 cm x 74 cm?. 
Odpowied ź: NIE. Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy SIWZ  

4) Pkt. 10 – Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające jeden stoper do pomiaru 
procedur oraz drugi stoper Apgar? . 

Odpowied ź: NIE. Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy SIWZ  

5) Pkt. 11 – Czy Zamawiający dopuści stoper Apgar emitujący dźwięki po 1, 3, 5 oraz 10 
minutach od włączenia?. 

Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
6) Pkt. 27 - Czy Zamawiający dopuści zestaw dwóch szuflad wysuwanych do przodu 

urządzenia? Z uwagi na specyfikę użytkowania inkubatora wygodniejsze jest korzystanie 
z szuflad wysuwających się do przodu, ponadto zestaw dwóch niezależnych od siebie 
szuflad meblowych ma większą wytrzymałość i pojemność niż plastikowy zestaw 
pojemników określany jako „szuflada w szufladzie”. Należy przy tym zauważyć, iż 
rozwiązanie wskazane w SIWZ jest stosowane tylko przez jednego dystrybutora, 
pomijając producentów krajowych.  

Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
7) Pkt. 28 – Czy Zamawiający dopuści aparat do resuscytacji o identycznych parametrach 

jak w specyfikacji, który nie jest wbudowany na stałe w kolumnę stanowiska a jest 
zamontowany na pionowej szynie z prawej lub lewej strony kolumny stanowiska ?  

Wbudowanie aparatu w kolumnę stanowiska znacznie ogranicza walory użytkowe tego 
aparatu pozbawiając Zamawiającego możliwości użytkowania aparatu niezależnie od 
stanowiska, choćby w zestawieniu z innym sprzętem. Rozwiązanie techniczne oferowane 
przez Nas ma znacznie lepsze właściwości praktyczne pozwalając na swobodne odłączenie 
aparatu od stanowiska, czego nie można uczynić w przypadku aparatu wbudowanego 
w kolumnę.  
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
 

Treść powyższych odpowiedzi stanowi zmianę Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, zamieszczana jest na stronie internetowej Zamawiającego i jest wiążąca dla 
wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. 
 
 

Podpisał: 
Dyrektor 
Wojciech Konieczny 


