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    Częstochowa, dnia 12.06.2014 r. 
 
 
 
 
 
MSZ.ZP.3411/16/2014. 

 
Do wiadomo ści  

Firmy bior ące udział w post ępowaniu 
 
 
 
Wyjaśnienia nr 1  do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w po stępowaniu 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o w artości nie przekraczaj ącej 
kwoty okre ślonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 us t. 8 ustawy Pzp na: 
Zakup sprz ętu medycznego dla Oddziałów Miejskiego Szpitala Zes polonego 
w Częstochowie – I cz ęść realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Z akup 
sprz ętu i aparatury medycznej dla Miejskiego Szpitala Ze spolonego w Cz ęstochowie” 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 
04.06.2014 r. pod nr 120109 – 2014, na stronie internetowej www.zsm.czest.pl, oraz 
w siedzibie SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie w dniu 04.06.2014 r. 
 

 
W związku z otrzymanymi od Wykonawców pytaniami dotyczącymi przedmiotowego 

postępowania przetargowego, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013 r., poz. 
907 z póź. zmian.) przekazujemy wyjaśnienia treści SIWZ. 
 
Pytanie Nr 1 - Pakiet nr 4  
Czy Zamawiający dopuści w procesie przetargowym stół do masażu o parametrach: 
- Leżysko trzyczęściowe 
Odpowied ź: Tak. Zgodnie z SIWZ. 
- Regulowany zagłówek za pomocą sprężyny gazowej z otworem na nos i brodę, zakres 

regulacji 850 do +350 

Odpowied ź: Zamawiaj ący dopu ści ale nie wymaga. 
- Elektryczna zmiana wysokości leżyska w zakresie min: od 49 do 105 cm. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący dopu ści ale nie wymaga. 
- Regulacja części środkowej stołu za pomocą sprężyny gazowej z możliwością ustawienia 

do pozycji Pivota +450 

Odpowied ź: Zamawiaj ący dopu ści ale nie wymaga. 
- Regulacja części tylnej stołu za pomocą sprężyny gazowej do +700 

Odpowied ź: Zamawiaj ący dopu ści ale nie wymaga. 
- Wymiary leżyska 190 x 66cm 
Odpowied ź: Wymiary mieszcz ą się w opisie przedmiotu zamówienia. 
- Dopuszczalne obciążenie do 150 kg. 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie Nr 2  
Czy Zamawiający dopuści w procesie przetargowym stół do masażu o parametrach: 
- Leżysko trzyczęściowe o wymiarach 200 x 66cm 
Odpowied ź: Wymiary mieszcz ą się w opisie przedmiotu zamówienia. 
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- Regulowany zagłówek za pomocą sprężyny gazowej z otworem na nos i brodę (zakres 
regulacji +550 do – 350) 

Odpowied ź: Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
- Elektryczna zmiana wysokości leżyska w zakresie od 49 do 102 cm za pomocą pilota 

ręcznego 
Odpowied ź: Zamawiaj ący dopu ści ale nie wymaga. 
- Regulacja wysokości części pod nogi za pomocą siłownika elektrycznego -230 do + 800 

Odpowied ź: Zamawiaj ący dopu ści ale nie wymaga. 
- Dopuszczalne obciążenie do 150 kg 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż 
Pytanie Nr 3 - Pakiet nr 5  
Prosimy o odpowiedź na poniższe pytania: 
Łóżko szpitalne z wyposa żeniem  
Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne bez listew odbojowych, krążki odbojowe są 
najbardziej wysuniętym elementem i chronią łóżko i ściany przed uderzeniami?  
Odpowied ź: Nie. 
Pytanie Nr 4  
Czy Zamawiający dopuści łóżko z segmentami leża wypełnionymi siatką montowana na 
stałe?  
Odpowied ź: Nie. 
Pytanie Nr 5  
Czy Zamawiający dopuści łóżko z uchwytem do ręki zabezpieczonym przed wypadnięciem 
za pomocą blokady z pręta?  
Odpowied ź: Nie. 
Pytanie Nr 6  
Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w uchwyt na worki urologiczne chromowane ? 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie Nr 7  
Czy Zamawiający dopuści łóżko z bezpiecznym obciążeniem 200kg potwierdzone 
oświadczeniem producenta?  
Odpowied ź: Tak.  
Pytanie Nr 8  
Czy Zamawiający dopuści barierkę lakierowana proszkowo wykonana z 3 profili stalowych 
okrągłych fi 25mm składana wzdłuż ramy leża za pomocą jednego zwalniacza montowana 
do boku ramy z możliwością demontażu bez użycia narzędzi spełniająca normę 
bezpieczeństwa EN 60601-2-52? 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż, przy zachowaniu pozostałych 
wymaga ń określonych w SIWZ. 
Szafka przyłó żkowa z blatem bocznym 
Pytanie Nr 9  
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkowa z blatem bocznym o szerokości 560mm? 
Odpowied ź: Nie. 
Pytanie Nr 10  
Czy Zamawiający dopuści szafkę z półka boczną  z regulacja blatu bocznego w zakresie 
900-1030mm?  
Odpowied ź: Nie.  
Pytanie Nr 11  
Czy Zamawiający dopuści szafkę trzyłóżkową z blatem bocznym z wkładem tworzywowym 
wyjmowanym umożliwiającym mycie i dezynfekcję? 
Odpowied ź: Nie. 
Pytanie Nr 12  
Czy Zamawiający dopuści szafkę z blatem bocznym z odstępem między szuflada 
a kontenerem o wysokości 80mm z dostępem do półki z dwóch stron?  
Odpowied ź: Nie. 
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Pytanie Nr 13  
Czy Zamawiający dopuści szafkę z blatem bocznym na czterech kołach – konstrukcja szafki 
gwarantuje stabilność szafki przy rozłożonym blacie?  
Odpowied ź: Nie. 
Pytanie Nr 14  
Czy Zamawiający dopuści szafkę dwustronną z możliwością ustawienia z prawej lub lewej 
strony łóżka bez konieczności zmiany stron montażu blatu bocznego i drzwiczek?  
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie Nr 15  
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z szufladą wysuwaną na prowadnicach 
kulkowych?  
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Szafki bez blatu bocznego  
Pytanie Nr 16  
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową bez możliwości zamocowania w przyszłości 
blatu bocznego ?  
Odpowied ź: Nie. Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie Nr 17  
Czy Zamawiający dopuści szafkę z blatem bocznym z odstępem między szufladą 
a kontenerem o wysokości 80mm z dostępem do półki z jednej strony?  
Odpowied ź: Nie. 
Pytanie Nr 18  
Czy  Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania i dołączenia do oferty certyfikatu ISO 
13485:2003? Oferowane  wyroby medyczne  łóżka szpitalne, szafki przyłóżkowe i materace 
posiadają deklarację zgodności CE oraz zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, co 
potwierdza spełnianie europejskich norm zharmonizowanych dotyczących wyrobów 
medycznych. Obowiązująca Ustawa o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 Dz. U. 
Nr 107, poz. 679 i wydane przez Ministra Zdrowia związane z nią Rozporządzenia nie 
nakłada na Wytwórców produkujących wyroby medyczne klasy I obowiązku posiadania 
przez wytwórców w/w certyfikatu. 
Odpowied ź: Nie .Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie Nr 19 - Ad 1 Załącznik Nr 1 pkt. 3  
Czy zamawiający dopuści do postępowania, nowoczesny wysokiej klasy aparat 
ultrasonograficzny z monitorem LCD 17” o rozdzielczości 1280 x1024 pikseli oraz obsługą 
i menu w języku polskim, którego waga wynosi 110 kg? 
Waga aparatu w przypadku aparatu stacjonarnego umieszczonego na wózku nie ma 
praktycznie żadnego dla użytkownika. 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie Nr 20 - Ad 2 Załącznik Nr 1 pkt. 10  
Czy zamawiający dopuści do postępowania, nowoczesny wysokiej klasy aparat 
ultrasonograficzny z monitorem LCD 17” o rozdzielczości 1280 x1024 pikseli oraz obsługą 
i menu w języku polskim, którego zakres stosowanych częstotliwości wynosi 2-16 MHz? 
Zamawiający w SIWZ określił zakres stosowanych częstotliwości na 1-18 MHz, 
i jednocześnie Zamawiający nie wymaga aby jakakolwiek głowica pracowała w/w zakresie.  
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie Nr 21  - Ad 3 dot. Zał ącznik Nr 1 pkt 58.  
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga od oferentów potwierdzenia autoryzacji 
producenta od podmiotu wskazanego przez oferenta. Prosimy o wskazanie jakimi 
dokumentami oferenci powinni wykazać możliwość ewentualnego wykonywania 
autoryzowanych przez producenta napraw zaoferowanego urządzenia? 
Odpowied ź: Zamawiaj ący wymaga dokumentu wystawionego przez producenta 
sprz ętu stwierdzaj ącego, że dana firma jest autoryzowanym serwisem producenta . 
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Pytanie Nr 22  - Ad 4 Załącznik Nr 1 pkt. 40.  
Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat posiadający możliwość rozbudowy o głowicę 
wolumetryczną której zakres częstotliwości jest szerszy od wymaganego i wynosi 1,6-6,2 
MHz? 
Wyższy zakres częstotliwości w badaniach położniczych jest znacznie częściej 
wykorzystywany ze względu na zdecydowanie lepszą rozdzielczość obrazu uzyskiwaną na 
wyższych częstotliwościach pracy. 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie Nr 23  
Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat którego prędkość obrazowania w trybie 4D 
wynosi 30 obr/s? 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie Nr 24  - Pakiet nr 3 – wózki transportowe – 2 szt.  
Stolik opatrunkowy – 1 szt. 
Czy Zamawiający dopuści stolik o wymiarach 700 x 500 x 960mm? 
Odpowied ź: Nie. 
Pytanie Nr 25  
Czy Zamawiający dopuści stolik z blatem o wymiarach 700 x 500mm? 
Odpowied ź: Nie. 
Stolik opatrunkowy – 1 szt. 
Pytanie Nr 26  
Czy Zamawiający dopuści stolik o wymiarach 900 x 500 x 960mm? 
Odpowied ź: Nie. 
Pytanie Nr 27  
Czy Zamawiający dopuści stolik z blatem o wymiarach 900 x 500mm? 
Odpowied ź: Nie. 
Pakiet nr 5 – Łó żka szpitalne z wyposa żeniem – 20 szt. 
Pytanie Nr 28  
Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2150mm? 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie Nr 29  
Czy Zamawiający dopuści łóżko bez elastycznych listew odbojowych? Krążki odbojowe 
w narożach łóżka doskonale chronią całe łóżko przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
Odpowied ź: Nie. 
Pytanie Nr 30  
Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym profilowanymi, metalowymi, 
lakierowanymi lamelami – w kształcie spłaszczonej, odwróconej litery C, z krawędziami 
zaokrąglonymi do dołu, rozmieszczonymi w leżu stosownie do nacisku ciała pacjenta. Leże 
umożliwiające przeprowadzenie reanimacji, dające dobre wsparcie dla materaca, łatwe 
w dezynfekcji, odporne na rozwój mikroorganizmów, bezpieczne dla pacjenta? 
Odpowied ź: Nie. 
Pytanie Nr 31  
Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w tuleje do mocowania dodatkowego 
wyposażenia bez konieczności zabezpieczenia przed wypadnięciem uchwytu ręki lub 
wieszaka kroplówki mechanizmem śrubowym? 
Odpowied ź: Nie. 
Pytanie Nr 32  
Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami wykonanymi ze stali lakierowanej proszkowo, 
wypełnionymi płytą HPL? 
Odpowied ź: Nie 
Pytanie Nr 33  
Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami wykonanymi ze stali nierdzewnej 
satynowanej, wypełnionymi płytą HPL? 
Odpowied ź: Tak. zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
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Pytanie Nr 34  
Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o wysokości 510mm? 
Odpowied ź: Tak. zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie Nr 35  
Czy Zamawiający dopuści łóżko o obciążeniu 200 kg potwierdzone zgodnie z dyrektywą 
93/42/EEC deklaracją zgodności producenta, który posiada również ISO 9001 i 13485?. 
Odpowied ź: Tak.  
Pytanie Nr 36  
Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne wykonane z 4 profili 
stalowych o średnicy 25mm? 
Odpowied ź: Nie. 
Szafka przyłó żkowa z blatem bocznym – 5 szt. 
Pytanie Nr 37  
Czy Zamawiający dopuści szafkę o szerokości 520mm? 
Odpowied ź: Nie. 
Pytanie Nr 38  
Czy Zamawiający dopuści szafkę o głębokości 450mm? 
Odpowied ź: Tak. zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie Nr 39  
Czy Zamawiający dopuści szafkę z blatem bocznym o wymiarach 550 x 310mm? 
Odpowied ź: Nie. 
Pytanie Nr 40  
Czy Zamawiający dopuści szafkę z regulacją wysokości blatu bocznego w zakresie od 800 
do 1100mm? 
Odpowied ź: Oferowany parametr mie ści si ę w opisie przedmiotu zamówienia. 
Pytanie Nr 41  
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem głównym i bocznym wykonanym 
z płyty z tworzywa ABS z wystającymi krawędziami zabezpieczającymi przed rozlaniem się 
płynów? 
Odpowied ź: Nie. 
Pytanie Nr 42  
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z szufladą wysuwaną na prowadnicach 
suwnych? 
Odpowied ź: Nie. 
Pytanie Nr 43  
Czy Zamawiający dopuści szafkę z półką na prasę pomiędzy szufladą i kontenerem 
o wysokości 11cm? 
Odpowied ź: Tak. 
Pytanie Nr 44  
Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w półkę do odkładania obuwia wykonaną 
z niewyprofilowanej siatki? 
Odpowied ź: Tak przy zachowaniu pozostałych wymaga ń SIWZ. 
Pytanie Nr 45  
Czy Zamawiający dopuści szafkę bez dodatkowego piątego koła? 
Odpowied ź: Nie.  
Pytanie Nr 46  
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową otwieraną dwustronnie, bez konieczności 
przekładania blatu bocznego? 
Odpowied ź: Tak. 
Stoliki do podawania posiłków jezdne – 5 szt. 
Pytanie Nr 47  
Czy Zamawiający dopuści stolik z blatem o wymiarach 660 x 430mm? 
Odpowied ź: Tak. 
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Pytanie Nr 48  
Czy Zamawiający dopuści stolik z regulacją wysokości blatu bocznego w zakresie od 750 do 
1100 mm? 
Odpowied ź: Tak. 
Dotyczy przedmiotów zamówienia –  Pakiet nr 4 – Stó ł do masa żu – 1szt. 
Pytanie Nr 49  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół do masażu o masie własnej 
82kg? Jest to parametr w żaden sposób nie wpływający na funkcjonalność stołu. Ponadto 
dzięki większej masie stół stoi stabilniej na podłożu i nie przemieszcza się, dzięki czemu jest 
to rozwiązanie korzystniejsze.  
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie Nr 50  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół do masażu 
o maksymalnym obciążeniu 160kg? Oferowany parametr jest w zupełności wystarczający 
i umożliwia wszystkie elektryczne regulacje stołu. Nie ma potrzeby aby stał on na wyższym 
poziomie, gdyż bardzo rzadko zdarzają się pacjenci o wadze >160kg. Ponadto osoba o tak 
znacznej wadze nie zmieściłaby się na stole o szerokości 68cm.  
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie Nr 51  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół do masażu, którego 3-
częściowe leżysko łamane jest ręcznie przy użyciu sprężyny gazowej w zakresie od 0-30o? 
Oferowane rozwiązanie jest znacznie korzystniejsze od wymaganego, gdyż umożliwia 
płynną, szybką i bezwysiłkową regulację wymienionego elementu. Ponadto oferowany 
zakres jest wystarczający do przeprowadzenia każdego zabiegu i bardzo dobrze sprawdza 
się w praktyce użytkowej.  
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie Nr 52  - Pytania do pakietu nr 1  
Zamawiający opisał bardzo szczegółowo jeden z aparatów firmy GE. Prosimy 
o dopuszczenie aparatu posiadającego prędkość przepływu dla dopplera pulsacyjnego 
łącznie w zakresie 15,3m/sek. (-7,65-0-+7,65) m/sek. Tak wysokie przepływy nie są 
stosowane podczas badań dopplerowskich.  
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ.  
Pytanie Nr 53  
Prosimy o dopuszczenie aparatu posiadającego Zoom Box x20 oraz Zoom SCREEN x20 
z możliwością zapisu do trybu B do 60sek. Jest to parametr znacznie przewyższający 
oczekiwania zamawiającego a równocześnie dopuszczający innych producentów. Zapis 
zamawiającego dopuszcza tylko jednego wykonawcę. 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ.  
Pytanie Nr 54  
Prosimy o dopuszczenie głowicy endowaginalnej pracującej w zakresie 2-9 MHZ, dodatkowo 
posiadającej 4 tryby Harmoniczne oraz 4 tryby rozszerzonej harmonicznej. Oferowana 
sonda przewyższa parametrami wymagania zamawiającego, które wskazują na jednego 
wykonawcę firmę GE. 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie Nr 55  
Prosimy o dopuszczenie równoważnej głowicy objętościowej, jako możliwość rozbudowy 
pracującej w zakresie 2-10 MHz?  Oferowany zakres znacznie przewyższa oczekiwania 
zamawiającego. 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie Nr 56  
Zamawiający określił wymóg możliwości rozbudowy o funkcje DICOM nazewnictwem 
stosowanym tylko przez firmę GE. Prosimy o dopuszczenie równoważnej funkcji DICOM 
(pełna wersja) z nazewnictwem stosowanym przez innych producentów. Oferowany przez 
nas aparat posiada w standardzie funkcje DICOM. 
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• Verify 
• Print 
• Store 
• Modality Work list 
• Structured Reporting 
• Storage Commitment 
• MPPS (modality performed procedure step) 
• Off network/mobile storage queue    
Dopuszczenie w/w parametrów w znacznym stopniu przewyższa parametry i oczekiwania 
zamawiającego. Są to równoważne funkcje stosowane przez innych renomowanych 
producentów. 
Odpowied ź: Wszystkie wymienione powy żej funkcje zostały wymienione przez 
Zamawiaj ącego w SIWZ.  
Pytanie Nr 57   
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym o wymiarach 520 x 360 
mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?. 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie Nr 58  
Czy Zamawiający dopuści 24 miesięczny okres gwarancji obejmujący przedmiot 
zamówienia?. 
Odpowied ź: Nie. 
Pytanie Nr 59  
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową oraz zsafkę przyłóżową z blatem bocznym 
z półką między szufladą, a kontenerem o wysokości 11 cm, co różni się od parametru 
oczekiwanego tylko o 1 cm?. 
Odpowied ź: Tak 
Pytanie Nr 60 -  Dot. pakietu nr 1  
Dot. 17 
Zamieszone przez zamawiającego parametry są charakterystyczne dla jednego 
z producentów. Zamawiający kierując się zasadą zdrowej konkurencji powinien zmienić ten 
zapis, w innym przypadku spowoduje to złożenie oferty przez jednego oferenta. Takie 
praktyki mogą skutkować kontrolami odpowiednich organów. 
W związku z powyższym proszę o dopuszczenie aparatu USG o niżej podanych 
parametrach: 
Prędkość dopplera pulsacyjnego PW przy zerowym kącie w zakresie -7,65-0 - +7,65m/sek. 
Co daje łącznie 15m/sek. 
Należy też dodać, że wymagane parametry przez zamawiającego nie występują w naturze 
i stanowią tyko tzw. parametr przetargowy. 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie Nr 61  
Dot.31 
Zamieszone przez zamawiającego parametry są charakterystyczne dla jednego 
z producentów. Zamawiający kierując się zasadą zdrowej konkurencji powinien zmienić ten 
zapis, w innym przypadku spowoduje to złożenie oferty przez jednego oferenta. 
W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie aparatu USG o niżej podanych 
parametrach: 
Zoom Box x20 oraz Zoom SCREEN x20 z możliwością zapisu do trybu B do 60sek 
Parametr ten znacznie przewyższa wartości podane w SIWZ. 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie Nr 62  
Dot.49 
Zamieszone przez zamawiającego parametry są charakterystyczne dla jednego 
z producentów. Zamawiający kierując się zasadą zdrowej konkurencji powinien zmienić ten 
zapis, w innym przypadku spowoduje to złożenie oferty przez jednego oferenta. 
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W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie aparatu USG o niżej podanych 
parametrach: 
Głowica endowaginalna pracująca w zakresie 2-9 MHZ, dodatkowo posiadająca 4 tryby 
pracy na częstotliwości harmonicznej oraz 4 tryby pracy na częstotliwości rozszerzonej 
harmonicznej. 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie Nr 63  
Dot. 50 
Czy zamawiający dopuści jako opcję rozbudowy głowicę objętościową, która przewyższa 
parametrami tą wymaganą w SIWZ i posiadająca szerszy zakres pracy od  2 do 10 MHz? 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie Nr 64  
Dot.41 
Zamieszone przez zamawiającego parametry są charakterystyczne dla jednego 
z producentów. Zamawiający kierując się zasadą zdrowej konkurencji powinien zmienić ten 
zapis, w innym przypadku spowoduje to złożenie oferty przez jednego oferenta. 
W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie aparatu USG o niżej podanych 
parametrach: 
Aparat USG wyposażony w standardzie w DICOM z równoważnymi parametrami 
wymaganymi w SIWZ: 
• Verify 
• Print 
• Store 
• Modality Work list 
• Structured Reporting 
• Storage Commitment 
• MPPS (modality performed procedure step) 
• Off network/mobile storage queue   
Odpowied ź: Wszystkie wymienione powy żej funkcje zostały wymienione przez 
Zamawiaj ącego w SIWZ.  
Pytanie Nr 65  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizację zamówienia do 8 tygodni od daty podpisania 
umowy?. Jeśli nie to na jakie maksymalne wydłużenie terminy realizacji zgodzi się 
Zamawiający?. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody. 
Pytanie Nr 66  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych za niezrealizowanie umowy 
w terminie do 0,1% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki?. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody. 
Pytanie Nr 67  -Dotyczy pakietu 5  
Łóżka szpitalnych z wyposa żeniem – 20 kpl 
Czy Zamawiający dopuści ramę łóżka wykonaną z kształtowników stalowych bocznych 
o wymiarach 4 x 3 cm oraz z kształtownika od strony głowy i nóg o wymiarach 2,5 x 3cm? 
Odpowied ź: Nie. 
Pytanie Nr 68  
Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarze całkowitym z zamontowanymi barierkami 
bocznymi wynoszącym 1060mm z wymiarem leża 860 x 2000mm?. 
Odpowied ź: Nie. 
Pytanie Nr 69  
Czy Zamawiający dopuści łóżko z listwą odbojową umieszczoną na barierkach na całej 
długości na jednym szczebelku barierki co w wystarczający sposób chroni zarówno łóżko jak 
i ściany przed uszkodzeniami? 
Odpowied ź: Nie. 
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Pytanie Nr 70  
Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami wykonanymi z wysoce odpornego tworzywa 
z kolorową wklejką, odporne na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, 
chemiczne oraz promieniowanie UV z wyprofilowanymi uchwytami do prowadzenia łóżka 
bez możliwości wyjęcia wypełnienia szczytu a z możliwością odjęcia całego szczytu?. 
Odpowied ź: Nie. 
Pytanie Nr 71  
Czy Zamawiający dopuści łóżko z segmentami leża wypełnionymi nieodejmowaną stalową 
siatką o wymiarach oczek 5 x 6,5cm?  
Odpowied ź: Nie. 
Pytanie Nr 72  
Czy Zamawiający dopuści lóżko z tulejami w narożnikach leża na zamocowanie wieszaka 
kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem ręki bez możliwości zabezpieczenia przed 
wypadnięciem mechanizmem śrubowy a z długim gniazdem montażowym oraz dłuższa 
częścią wsadową wysięgnika lub wieszaka wystającą poniżej gniazda montażowego, co jest 
rozwiązaniem wystarczającym do zabezpieczenia wyposażenia przed wypadnięciem?  
Odpowied ź: Nie. 
Pytanie Nr 73  
Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w chromowany uchwyt umożliwiający 
zawieszenie woreczków urologicznych?  
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie Nr 74  
Czy Zamawiający dopuści łóżko z bezpiecznym obciążeniem 170kg bez dodatkowych 
potwierdzeń obciążalności a z obciążalnością potwierdzoną samym dokumentem CE 
producenta oraz instrukcją obsługi?  
Odpowied ź: Nie. 
Pytanie Nr 75  
Czy Zamawiający dopuści barierki boczne lakierowane wykonane z profili stalowych 
okrągłych o śr. 25 mm składane za pomocą dwóch przycisków co stanowi zabezpieczenie 
przed samodzielnym odblokowaniem barierki przez pacjenta a tym samym uniknięciu ryzyka 
zaistnienia incydentu medycznego spowodowanego upadkiem pacjenta, montowane do 
ramy leża i demontowane bez użycia narzędzi w miejscach wyraźnie oznaczonych na ramie 
leża spełniające obowiązuję normy bezpieczeństwa?  
Odpowied ź: Nie. 
Pytanie Nr 76  
Szafka przyłó żkowa – 5 szt.  
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wymiarach szerokość 51,5 x wysokość 
86,5 x głębokość 50cm? 
Odpowied ź: Nie. 
Pytanie Nr 77  
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z regulacją blatu bocznego w zakresie 720 – 
1080mm? 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie Nr 79  
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wyposażoną w szufladę wysuwaną na 
prowadnicach ślizgowych?  
Odpowied ź: Nie. 
Pytanie Nr 80  
Czy Zamawiający dopuści szufladę z wyjmowanym wkładem tworzywowym co pozwala na 
łatwiejsze czyszczenie wnętrza szuflady?  
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie Nr 81  
Czy Zamawiający dopuści szafkę z miejscem pomiędzy szufladą górną a dolną szafką na 
prasę z dostępem z dwóch stron szafki? 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
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Pytanie Nr 82  
Czy Zamawiający dopuści szafkę bez półki do odkładania obuwia wykonanej z siatki, 
ponieważ funkcję tą może pełnić pudło szafki otwierane drzwiczkami?  
Odpowied ź: Nie. 
Pytanie Nr 83  
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową bez konieczności stosowania dodatkowego 
(uciążliwego w użytkowaniu) piątego koła?  
Odpowied ź: Nie. 
Pytanie Nr 84  
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową, której konstrukcja nie umożliwia zamiany 
stron montażu blatu bocznego oraz otwierania drzwiczek? Oferujemy szafkę dwustronną 
z możliwością postawienia jej po prawej lub lewej stronie łóżka, co jest rozwiązaniem 
korzystniejszym od opisanego ze względu na prostotę obsługi i braku skomplikowanych 
mechanizmów.  
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie Nr 85  
Szafka przyłó żkowa – 15 szt.  
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wymiarach szerokość 51,5 x wysokość 86,5 
x głębokość 50cm? 
Odpowied ź: Nie. 
Pytanie Nr 86  
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową bez możliwości zamontowania w przyszłości 
blatu bocznego? 
Odpowied ź: Nie. 
Pytanie Nr 87  
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wyposażoną w szufladę wysuwaną na 
prowadnicach ślizgowych?  
Odpowied ź: Nie. 
Pytanie Nr 88  
Czy Zamawiający dopuści szafkę z miejscem pomiędzy szufladą górną a dolną szafką na 
prasę z dostępem z dwóch stron szafki? 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie Nr 89  
Czy Zamawiający dopuści szafkę bez półki do odkładania obuwia wykonanej z siatki, 
ponieważ funkcję tą może pełnić pudło szafki otwierane drzwiczkami?  
Odpowied ź: Nie. 
Pytanie Nr 90 dot. pakietu nr 5  powyższego postępowania:  
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżek o następujących parametrach: 
Rama łóżka o wymiarach 6 x 3cm  
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Szerokość całkowitą wraz z zamontowanymi barierkami  970mm . 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Wysokość leża 500mm 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Zajmujące mniej miejsca odboje płaskie zamiast 4 krążków odbojowych 
Odpowied ź: Nie. 
Estetyczne, wyjmowane szczyty łóżka z wysokiej jakości nowoczesnego tworzywa ABS 
zamiast HPL. 
Odpowied ź: Nie. 
Trwałe, mocowane na stałe panele z perforowanej stali zamiast segmentów wypełnionych 
odejmowaną stalową siatką. 
Odpowied ź: Nie. 
Trwały i wygodny w eksploatacji mechanizm śrubowy zamiast sprężyny gazowej. 
Odpowied ź: Nie. 
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Wygodna dla osoby zajmującej się pacjentem korba śruby zamiast dźwigni umieszczonej 
pod ramą leża.  
Odpowied ź: Nie. 
Pytanie Nr 90  - Pakiet Nr 1-Aparat USG  
Czy zamawiający dopuści do oceny aparat USG o wadze 77 kg, powyższy parametr nie ma 
wpływu na walory użytkowe urządzenia ? 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ.  
Pytanie Nr 91  
Czy zamawiający dopuści do oceny aparat USG z Dopplerem pulsacyjnym w zakresie 
1 cm/s – 6 m/s przy kącie zerowym oraz zakresie kąta korelacji +/- 80°, dopuszczenie 
powyższego parametru nie ma wpływu na jakość wykonywanych badań ? 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ.  
Pytanie Nr 92  
Czy zamawiający dopuści do oceny aparat USG bez możliwości jednoczesnego 
wyświetlania na ekranie dwóch obrazów typu B+B/CD w tym jeden obraz w czasie 
rzeczywistym ?  
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie Nr 93  
Czy zamawiający dopuści do oceny aparat USG z automatyczną optymalizacją obrazu 
w trybie B, bez możliwości automatycznej optymalizacji w trybie PW ? 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ.  
Pytanie Nr 94  
Czy zamawiający dopuści do oceny aparat USG wyposażony w Tryb PW-Doppler spektralny 
z wysokim PRF-szerokość bramki dopplera PW w zakresie min. 0,5-40 mm, PRF dla 
dopplera pulsacyjnego w zakresie min. 1,35-12,5 kHZ, oraz maksymalnej mierzonej 
prędkości przepływu dla Dopplera pulsacyjnego z zakresie min. 1cm/s -4m/s przy kacie 
zerowym, zakres kąta korelacji +/- 80° ? 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie Nr 95  
Czy zamawiający dopuści do oceny aparat USG z możliwością rozbudowy o prezentacje 4D 
Real Time na sondach wolumetrycznych z prędkością obrazowania do 26 vol/s oraz sondę 
objętościową convex 3-7 MHz, endokavitarną objętościową 5-9 MHz ? 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ.  
Pytanie Nr 96  
Czy zamawiający dopuści do oceny aparat USG wyposażony w wysokiej jakości sondę 
endowaginalną o zakresie częstotliwości 5-9 MHz ? 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ.  
Pytanie Nr 97  
Czy zamawiający dopuści do oceny aparat USG wyposażonym w Tryb CD – Doppler 
kolorowy i doppler kolorowy o wysokiej czułości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych 
przepływów w małych naczyniach: maksymalna obrazowana prędkość przepływu dla CD do 
1,5 m/s ? 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie Nr 98   
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG renomowanego producenta w wielu 
punktach znacznie przewyższający minimalne wymagania SIWZ ważący 105kg? 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ.  
Pytanie Nr 99  
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG renomowanego producenta w wielu 
punktach znacznie przewyższający minimalne wymagania SIWZ posiadający klawiaturę 
alfanumeryczną wyświetlaną na ekranie dotykowym oraz klawiaturę wysuwaną z panelu 
kontrolnego? Rozwiązanie to zapewnia bardzo dobrą ergonomię pracy. 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ.  
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Pytanie Nr 100  
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG renomowanego producenta w wielu 
punktach znacznie przewyższający minimalne wymagania SIWZ posiadający niemniej niż 
150000 kanałów przetwarzania? 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ.  
Pytanie Nr 101  
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG renomowanego producenta w wielu 
punktach znacznie przewyższający minimalne wymagania SIWZ posiadający dynamikę na 
poziomie 240 dB? 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ.  
Pytanie Nr 102  
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG renomowanego producenta w wielu 
punktach znacznie przewyższający minimalne wymagania SIWZ posiadający 4 regulowane 
ogniska? 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ.  
Pytanie Nr 103  
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG renomowanego producenta w wielu 
punktach znacznie przewyższający minimalne wymagania SIWZ posiadający zakres 
stosowanych częstotliwości pracy 1,0-13,0MHz? 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ.  
Pytanie Nr 104  
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG renomowanego producenta w wielu 
punktach znacznie przewyższający minimalne wymagania SIWZ posiadający PRF dla 
Dopplera pulsacyjnego w zakresie 1-23kHz? 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ.  
Pytanie Nr 105  
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG renomowanego producenta w wielu 
punktach znacznie przewyższający minimalne wymagania SIWZ posiadający zakres 
regulacji kąta korekcji +/- 80 stopni? 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ.  
Pytanie Nr 106  
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG renomowanego producenta w wielu 
punktach znacznie przewyższający minimalne wymagania SIWZ posiadający maksymalną 
prędkość przepływu dla CD na poziomie 3,9m/s? 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ.  
Pytanie Nr 107  
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG renomowanego producenta w wielu 
punktach znacznie przewyższający minimalne wymagania SIWZ posiadający możliwość 
rozbudowy o volumetryczną głowicę convex 2-6MHz? 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ.  
Pytanie Nr 108  
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG renomowanego producenta w wielu 
punktach znacznie przewyższający minimalne wymagania SIWZ posiadający głowicę 
endowaginalną o zakresie częstotliwości 4-9MHz i maksymalny kąt skanowania 148 stopni?  
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ.  
Pytanie Nr 109 - Pakiet Nr 1, aparat USG  
Czy w związku z opisem parametrów w SIWZ jednoznacznie wskazujących na aparat 
Voluson firmy General Electric Zamawiający dopuści aparat USG renomowanego 
producenta aparatury medycznej firmy Philips Healthcare wprowadzony na rynek w ostatnim 
kwartale 2011, posiadający 65536 kanałów przetwarzania, pracujący w rzeczywistym 
zakresie częstotliwości 1.0-12.0 MHz potwierdzonym częstotliwościami głowic, o głębokości 
penetracji we wszystkich trybach 0-30 cm, z 19 calowym monitorem z wyjściem VGA oraz 
SVHS do podłączenia zewnętrznego monitora? 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie Nr 110  
Czy w związku z opisem parametrów w SIWZ jednoznacznie wskazujących na aparat 
Voluson firmy General Electric Zamawiający dopuści aparat USG renomowanego 
producenta aparatury medycznej firmy Philips Healthcare posiadający z maksymalną 
mierzoną prędkością Dopplera PWD 7,95 m/s, z zakresem regulacji kąta korekcji +/- 80°, 
z dyskiem twardym 320 GB, z powiększeniem obrazu zamrożonego do 8x? 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie Nr 111  
Czy w związku z opisem parametrów w SIWZ jednoznacznie wskazujących na aparat 
Voluson firmy General Electric Zamawiający dopuści aparat USG renomowanego 
producenta aparatury medycznej firmy Philips Healthcare posiadający głowicę 
endowaginalną pracującą w zakresie częstotliwości 4-9 MHz? 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie Nr 112  
Czy w związku z opisem parametrów w SIWZ jednoznacznie wskazujących na aparat 
Voluson firmy General Electric Zamawiający dopuści aparat USG renomowanego 
producenta aparatury medycznej firmy Philips Healthcare posiadający możliwość rozbudowy 
o głowicę wolumetryczną konweksową pracującą w zakresie 2.0-6.0 MHz? 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie Nr 113  
Czy w związku z opisem parametrów w SIWZ jednoznacznie wskazujących na aparat 
Voluson firmy General Electric Zamawiający dopuści aparat USG renomowanego 
producenta aparatury medycznej firmy Philips Healthcare posiadający podręczną pamięć 
Cineloop z zapisem do 1200 obrazów z możliwością zapisu obrazów w archiwum lokalnym, 
z możliwością postprocessingu zapisanych danych w trybach 2D, Color Doppler, Power 
Doppler, bez przetwarzania pętli obrazowych na inne tryby? 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie Nr 114  
Czy w związku z opisem parametrów w SIWZ jednoznacznie wskazujących na aparat 
Voluson firmy General Electric Zamawiający dopuści aparat USG renomowanego 
producenta aparatury medycznej firmy Philips Healthcare z funkcją DICOM w standardzie, 
(bez konieczności rozbudowywania aparatu o tę funkcję w przyszłości) z funkcjami: • Verify, 
• Print, • Store, • Modality Work list, • Structured Reporting, • Storage Commitment, • MPPS 
(modality performed procedure step), • Off network/mobile storage queue? 
Odpowied ź: Wszystkie wymienione powy żej funkcje zostały wymienione przez 
Zamawiaj ącego w SIWZ.  
Pytanie Nr 115  
Czy Zamawiający dopuści aparat USG renomowanego producenta aparatury medycznej 
firmy Philips Healthcare nie posiadający możliwości rozbudowy o tryb 4D, pozwoli to 
w znaczący sposób obniżyć cenę oferowanego aparatu? 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie Nr 116   
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta  w wielu 
przypadkach przewyższający wymagane parametry z dynamiką systemu minimum 200dB?  
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie Nr 117  
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta  w wielu 
przypadkach przewyższający wymagane parametry z liczbą regulowanych ognisk min. 4? 
Zgodnie z przyjętymi standardami podczas badania ultrasonograficznego stosuje się 
zazwyczaj jedno lub dwa ogniska. 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie Nr 118  
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta  w wielu 
przypadkach przewyższający wymagane parametry o zakresie stosowanych częstotliwości 
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pracy min. 2-12 MHz? Głowice wymagane przez Zamawiającego pracują w zakresie 2-10 
MHz. 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie Nr 119  
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta  w wielu 
przypadkach przewyższający wymagane parametry o głębokości penetracji 0-30cm? 
Różnica jest nieznaczna, natomiast umożliwi to na przystąpienie do przetargu innym 
konkurentom. 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ.  
Pytanie Nr 120  
Czy Zamawiający będzie wymagał monitora LCD min. 17’’? Taka wielkość monitora od wielu 
lat jest już standardem, umożliwiającym dokładniejsze obrazowanie  
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ.  
Pytanie Nr 121  
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta  w wielu 
przypadkach przewyższający wymagane parametry bez wyjścia HDMI, natomiast 
posiadający bardziej rozpowszechnione typy wyjść jak np. DVI, S-VHS, VHS? Obecnie wiele 
monitorów zewnętrznych nie posiada jeszcze standardu HDMI. 
Odpowied ź: Nie.  
Pytanie Nr 122  
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta  w wielu 
przypadkach przewyższający wymagane parametry mierzący w trybie CD przepływy 
o prędkości min. 3.3 m/s? 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ.  
Pytanie Nr 123  
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta  w wielu 
przypadkach przewyższający wymagane parametry z głowicą endowaginalną o zakresie 
częstotliwości 4-9MHz? 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ.  
Pytanie Nr 124  
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta  w wielu 
przypadkach przewyższający wymagane parametry powiększający obraz zamrożony do 
18x? W praktyce nie stosuje się aż tak wielkich powiększeń, więc nie będzie to wpływało na 
jakość wykonywanego badania. 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ.  
Pytanie Nr 125  
Czy Zamawiający będzie wymagał min. 5 gniazd USB? Podłączenie tylko wideoprintera 
i drukarki zablokuje możliwość użycia innych urządzeń peryferyjnych, np. pendrive. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wymaga ale dopu ści równie ż. 
Pytanie Nr 126  
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta  w wielu 
przypadkach przewyższający wymagane parametry z miejscem dedykowanym na 
wideoprinter, który nie jest wbudowany w aparat?. 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie Nr 127  
Czy Zamawiający będzie wymagał głowicy typu convex o zakresie częstotliwości 2-8MHz? 
Przy dzisiejszej technologii głowica o szerszym paśmie częstotliwości nie podwyższy ceny 
przedmiotu zamawianego a jedynie zwiększy możliwości aparatu. 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie Nr 127  
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta  w wielu 
przypadkach przewyższający wymagane parametry z możliwością rozbudowy o głowicę 
objętościową convex 2-6MHz? Wyższa częstotliwość oznacza lepszą rozdzielczość i jakość 
obrazu. 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
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Pytanie Nr 128  Pakiet nr 2  
Wózek do przewo żenia chorych 1 szt. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych z szerokością 
całkowitą bez poręczy oraz z poręczami wynoszącą 790mm? W oferowanych wózkach 
najbardziej wystającymi elementami są krążki odbojowe, tak więc poręcze boczne nie mają 
wpływu na zwiększenie szerokości całkowitej wózka. 
Odpowied ź: Nie. 
Pytanie Nr 129  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych o długości 
całkowitej wynoszącej 2090mm?. 
Odpowied ź: Nie. 
Pytanie Nr 130  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych z regulacją 
wysokości leża w zakresie od 570 do 910mm?. 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie Nr 131  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych z regulacją 
segmentu oparcia pleców w zakresie od 0 do 65 stopni?. 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie Nr 132  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych z przechyłem 
leża do pozycji Trendelenburga w zakresie do 20 stopni?. 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie Nr 133  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych z leżem 
dwusegmentowym bez regulacji segmentu nóg?. 
Odpowied ź: Nie. 
Pytanie Nr 134  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych z leżem 
czterosegmentowym z czego trzy segmenty są ruchome tj. segment oparcia pleców, uda 
i podudzia?. 
Odpowied ź: Nie. 
Pytanie Nr 135  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych z leżem 
wypełnionym płytą laminatową umożliwiającą wykonywanie zdjęć RTG na całej długości, 
jednak bez możliwości monitorowania klatki piersiowej pacjenta aparatem RTG z ramieniem 
C?. 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie Nr 136  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych z leżem 
z jednym tunelem na kasetę RTG pod segmentem oparcia pleców oraz segmentem 
siedziska i nóg pacjenta?. 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie Nr 137  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych wyposażony 
w poręcze boczne wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej?. 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie Nr 138  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych wyposażony 
w wieszak kroplówki z 4 haczykami wykonanymi ze stali nierdzewnej?. 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie Nr 139  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie okresu gwarancji do 24 miesięcy? 
Odpowied ź: Nie.  
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Pytanie Nr 140  Pakiet nr 5  
Łóżka szpitalne z wyposa żeniem – szt. 20 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające wewnętrzną ramę z 
segmentami wykraczającymi poza jej obrys? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od 
opisanego w SIWZ gdyż znacznie ułatwia pacjentom wejście do łóżka jak również wyjście. 
Odpowied ź: Nie.  
Pytanie Nr 141  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne o długości całkowitej wynoszącej 
2180 mm?. 
Odpowied ź: Nie.  
Pytanie Nr 142  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające szerokość całkowitą 
wraz z zamontowanymi poręczami bocznymi oraz bez niech wynoszącą 960 mm? 
W oferowanych łóżkach poręcze boczne nie zwiększają szerokości łóżek gdyż najbardziej 
skrajnym elementem są krążki odbojowe chroniące łóżka oraz ściany przed otarciami?. 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie Nr 143  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające leże o wymiarach 
2000x850 mm? 
Odpowied ź: Nie.  
Pytanie Nr 144  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające elastyczne listwy 
odbojowe umieszczone na barierkach na całej ich długości na jednym ze szczebli? 
Odpowied ź: Nie.  
Pytanie Nr 145  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w szczyty 
wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej odporne na działanie wysokiej temperatury, 
uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV, wypełnione płytą HPL 
z możliwością wyboru koloru?. 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie Nr 146  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w szczyty, 
wypełnione płytą HPL o grubości 6 mm? 
Odpowied ź: Nie.  
Pytanie Nr 147  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w szczyty 
z wypełnieniem mocowanym na stałe?  
Odpowied ź: Nie.  
Pytanie Nr 148  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w szczyty 
z tabliczką imienną montowaną do wypełnienia szczytu? 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie Nr 149  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z segmentami leża wypełnionymi 
stalową siatką mocowaną na stałe? 
Odpowied ź: Nie.  
Pytanie Nr 150  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z segmentami leża wypełnionymi 
stalową siatką wykonaną z pręta o średnicy 4 mm? 
Odpowied ź: Nie.  
Pytanie Nr 151  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w metalowe 
uchwyty na np. worki urologiczne?. 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
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Pytanie Nr 152  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające leże na wysokości 
500 mm?. 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie Nr 153  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z wzmocnioną ramą, której 
dopuszczalne obciążenie wynosi 230 kg bez poprzeczek łączących nogi łóżka, które przy 
takiej konstrukcji łóżka są elementem zbędnym? 
Odpowied ź: Zamawiaj ący wyra ża zgodę na łó żko szpitalne o obci ążeniu 230 kg, 
natomiast nie wyra ża zgody na zmian ę pozostałych parametrów okre ślonych w SIWZ. 
Pytanie Nr 154  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w koła z rdzeniem 
osłoniętym tworzywową osłoną? 
Odpowied ź: Nie.  
Pytanie Nr 155  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z wzmocnioną ramą, której 
dopuszczalne obciążenie wynosi 230 kg z potwierdzeniem przez producenta? 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie Nr 156  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w barierki boczne 
wykonane z 3 profili stalowych okrągłych o przekroju 25 mm, spełniająca wszystkie 
pozostałe wymogi Zamawiającego, wykonane zgodnie z normą bezpieczeństwa EN 60601-
2-52? 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie Nr 157  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w barierki boczne 
wykonane z 3 profili stalowych prostokątnych o wysokości 30mm i grubości 20mm, 
spełniająca wszystkie pozostałe wymogi Zamawiającego, wykonane zgodnie z normą 
bezpieczeństwa EN 60601-2-52?. 
Odpowied ź: Nie.  
Pytanie Nr 158  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w uchwyt na worki 
urologiczne ze stali nierdzewnej? 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie Nr 159  
Szafka przyłó żkowa – 5 szt.  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, której szerokość  wynosi 
420 mm (bez blatu bocznego) oraz z mechanizmem blatu bocznego 630mm? 
Odpowied ź: Nie.  
Pytanie Nr 160  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z półką boczną o wymiarach 
530 x 340mm? 
Odpowied ź: Nie.  
Pytanie Nr 161  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z szufladą z wkładem 
tworzywowym wyjmowanym do czyszczenia lub dezynfekcji?. 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie Nr 162  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą pomiędzy 
szufladą a kontenerem półkę na prasę o wysokości 105mm?. 
Odpowied ź: Nie.  
Pytanie Nr 163  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową wyposażoną w półkę do 
odkładania obuwia lub pojemników urologicznych wykonaną z siatki stalowej (z pręta 
o średnicy 4 mm) pokrytej lakierem proszkowym? 
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Odpowied ź: Nie.  
Pytanie Nr 164  
Szafka przyłó żkowa – 15 szt. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą pomiędzy 
szufladą a kontenerem półkę na prasę o wysokości 105mm?. 
Odpowied ź: Nie.  
Pytanie Nr 165  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową wyposażoną w półkę do 
odkładania obuwia lub pojemników urologicznych wykonaną z siatki stalowej (z pręta 
o średnicy 4 mm) pokrytej lakierem proszkowym? 
Odpowied ź: Nie.  
Pytanie Nr 166  
Stolik do podawania posiłków jezdny – 5 szt. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik do podawania posiłków jezdny 
z możliwością zmiany kąta pochylenia blatu o kąt tylko 60 stopni?. 
Odpowied ź: Nie.  
Pytanie Nr 167  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik do podawania posiłków jezdny z blatem 
o wymiarach 735 x 430mm?. 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie Nr 168  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik do podawania posiłków jezdny z regulacją 
wysokości blatu w zakresie od 800 do 1300 mm? 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie Nr 169  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik do podawania posiłków jezdny nie będący 
wyrobem medycznym?. 
Odpowied ź: Nie.  
Pytanie Nr 170  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie okresu gwarancji do 24 miesięcy? Dotyczy 
pakietu nr 5.  
Odpowied ź: Nie.  
Pytanie Nr 171  
Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie wyrobów w zakresie pakietu nr 
5 posiadających dokument w postaci zgłoszenia do Urzędu  Rejestru Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, który to jest dokumentem 
równoważnym dla wpisu do rejestru wyrobów medycznych. Zgodnie z  komunikatem 
Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych z dnia 2 sierpnia 2012 w sprawie potwierdzania wpływu zgłoszenia lub 
powiadomienia dotyczącego wyrobów, Prezes Urzędu informuje o możliwości rozpoczęcia 
sprzedaży wyrobu, który jest przedmiotem zgłoszenia lub powiadomienia, poprzez 
uzyskanie potwierdzenia dokonania zgłoszenia lub powiadomienia czy wpisu do bazy 
danych. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy SIWZ. 
Pytanie Nr 172  
Czy w § 5 ust 4 Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie terminu płatności za fakturę 
liczonego od daty wystawienia faktury?   
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody. 
Pytanie Nr 173  
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień 
projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1a 
Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy następujące kary umowne: 
a) za zwłokę w realizacji przedmiotu zamówienia w terminie określonym w § 2 ust. 1, karę 

umowną w wysokości 0,5% wartości brutto dostawy, której dotyczy zwłoka  za każdy 
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dzień zwłoki, jednak nie wi ęcej ni ż 10% warto ści brutto dostawy, której dotyczy 
zwłoka.  

Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody. 
Pytanie Nr 174  
Czy mając na uwadze powszechnie przyjętą na gruncie orzecznictwa Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej konstrukcyjną zasadę neutralności VAT dla podatnika - 
podatek ten powinien obciążać nabywcę (odbiorcę) towarów, nie zaś Wykonawcę 
(dostawcę) - celem uniknięcia konieczności wprowadzania zmian do treści umowy 
w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT Zamawiający dopuszcza zmianę projektu Umowy 
poprzez umieszczenie zapisu: „ W razie zmiany wysokości obowiązujących stawek VAT 
dotyczących przedmiotu umowy, w okresie obowiązywania umowy, Zamawiający będzie 
zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia uwzględniającego aktualną (zmienioną) wysokość 
stawek VAT."  
       Wykonawca wskazuje, iż długotrwały okres obowiązywania umowy zawartej w wyniku 
udzielenia przedmiotowego zamówienia, czyni Umowę szczególnie podatną na 
oddziaływania czynników cenotwórczych. 
       Należy wskazać, iż podatek VAT jest składnikiem ceny stanowiącym element 
cenotwórczy - art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 
1050, z późn. zm), który znajduje zastosowanie do umów w sprawach zamówień publicznych 
na podstawie z art, 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), Cena stanowi wartość wyrażoną w pieniądzu, 
którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. 
       Zastosowanie w/w klauzuli waloryzacyjnej pozwoli na utrzymanie wynagrodzenia 
"Wykonawcy na poziomie skalkulowanym przez Wykonawcę przy obliczaniu ceny. Z uwagi na 
fakt, iż zmiany stawek VAT są niezależne od Stron, Wykonawca nie może skalkulować tych 
zmian -oblicza cenę przy ustaleniu aktualnie obowiązującej stawki (w przypadku przeciwnym 
dopuściłby się błędu przy obliczaniu ceny skutkującej odrzuceniem oferty). 
       Obciążanie Wykonawcy negatywnymi skutkami zmiany stawek VAT stanowi 
nieuprawnione obniżenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, naruszając zasadę 
równowagi ekonomicznej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, skutkującą zmianą umowy 
w stosunku do oferty, co stoi w sprzeczności z prawem zamówień publicznych. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący wyra ża zgodę. 
 

 
 
Treść powyższych odpowiedzi stanowi zmianę Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego i jest wiążąca dla 
wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. 

 
 
 

ZATWIERDZIŁ: 
Z upowa żnienia Dyrektora 

Zastępca Dyrektora 
ds. Lecznictwa 

Dariusz Kopczy ński 
 


