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Do wiadomosci
Firmy biorace udzial w postepowaniu

Wyjasnienia nr 2 do specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia w postepowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci nie przekraczajgcej kwoty
okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na
»Modernizacje obiektéw i zakup sprzetu medycznego dla Miejskiego Szpitala
Zespolonego w Czestochowie — w zakresie zakupu Diatermii na Blok Operacyjny”

Ogfoszenie o zaméwieniu zostafo zamieszczone w Biuletynie Zaméwieri Publicznych z dnia
10.11.2017 r. pod nr 614371-N-2017, na stronie internetowej www.zsm.czest.pl. oraz
w siedzibie SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Czestochowie w dniu 10.11.2017 r.

W zwigzku z otrzymanymi od Wykonawcéw pytaniami dotyczacymi przedmiotowego
postgpowania przetargowego, Zamawiajacy dziatajac na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2017 ., poz.
1579) przekazujemy wyjasnienia tresci SIWZ.

Prosimy o dopuszczenie do wzigcia udziatu w postepowaniu na diatermie elektrochirurgiczng wg
zalgcznika nr 1. Dotychczasowe zapisy sq ukierunkowane pod jednego dostawce. Prosimy
0 dopuszczenie nieznacznych modyfikacji ktére w wielu punktach 53 lepsze od wymaganych:

Pytanie nr 1
Czy Zamawiajacy dopusci w pkt 8 diatermie elektrochirurgiczng posiadajaca gniazdo

monopolarne typu E umozliwiajgce bezposrednie podtaczenie narzedzi firmy Erbe w 2
roznych systemach (wtyczka 3-bolcowa, 1-bolcowa o $rednicy 5mm) bez uzycia
dodatkowych adapteréw. Podiaczenie 1 bolcowe o $rednicy 4 mm jest juz niestosowane
Jednakze mozliwe jest dotgczenie przej$cidéwki dla podtaczenia takiego wtyku.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza réwniez.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiajacy dopusci w pkt 9 diatermie elektrochirurgiczng posiadajaca gniazda
bipolarne typu E umozliwiajace bezposrednie podtaczenie narzedzi firmy Erbe w 2 rdznych
systemach (wtyczka standard, wtyczka 29 mm) bez uzycia dodatkowych adapteréw.
Podigczenie wtyczkg 22mm jest mozliwe przez dotaczenie przejéciowki dla podtaczenia
takiego wtyku.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza réwniez.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiajacy dopusci w pkt 13 diatermie elektrochirurgiczng posiadajaca maksymalng
moc wyjsciowa cigcia monopolarnego do 360 W regulowana progresywnie w catym zakresie
mocy.Jest to lepsze rozwigzanie od wymaganego gdyz oferent proponuje mocniejszg
diatermie elektrochirurgiczna oraz szybsza i bardziej przyjazna dla uzytkownika regulacje
wartosci mocy.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza réwniez.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiajacy dopusci w pkt 15 diatermie elektrochirurgiczng posiadajaca maksymalng
moc znamionowa koagulacji monopolarnej 250 W regulowana progresywnie w catym
zakresie mocy. Jest to lepsze rozwigzanie od wymaganego gdyz oferent proponuje
mocniejszg diatermie elektrochirurgiczna oraz szybsza i bardziej przyjazna dla uzytkownika
regulacje warto$ci mocy.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza pod warunkiem spelnienia wymogu regulacji
mocy z doktadnoscia co 1W w calym zakresie mocy.



Pytanie nr 5

Czy Zamawiajacy dopusci w pkt 24 diatermie elektrochirurgiczng posiadajaca minimalng
moc trybu gtebokiego zamykania naczyn 360 [W]. Jest to lepsze rozwigzanie od
wymaganego gdyz oferent proponuje mocniejsza diatermie elektrochirurgiczna

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza réwniez,

Pytanie nr 6

Czy Zamawiajacy dopusci w pkt 25 diatermie elektrochirurgiczng posiadajaca regulacje
intensywnosci dziatania w S-stopniowej skali

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza réwniez.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiajacy dopusci w pkt 28 diatermie elektrochirurgiczng posiadajacy funkcje
bezpiecznego cigcia bipolarnego i koagulacji bipolarnej w soli fizjologicznej (elektroresekcja
bipolarna) automatycznie dobierana moc cigcia 350 [W]. Jest to parametr nieznacznie
mniejszy od wymaganego. 370 W nie jest stosowane w praktyce klinicznej z wzgledu na za
duza moc przekazywang na tkanke pacjenta.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiajacy dopusci w pkt 30 diatermie elektrochirurgiczng posiadajacy informacje
0 jakoéci przylegania elektrody neutrainej w postaci graficznej ? Niewtasciwe przyleganie
elektrody neutralnej sygnalizowane jest graficznie, dzwiekowo, informacjg, o niewtasciwym
przyleganiu oraz komunikatem na wyswietlaczu.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza réwniez.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiajacy dopusci w pkt 32 diatermie elektrochirurgiczng posiadajaca Mozliwosé
rozbudowy systemu o dodatkowe, moduty sterowane z modutu gtéwnego:

- przystawke argonowg

- odsysacz dymu

Pompa irygacyjno - Ssacg oraz néz wodny do preparowania tkanki migzszowej jest to
mozliwo$¢ rozbudowy tylko w jednej firmie. Prosimy o Zmiane wymogu.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza réwniez.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiajacy dopusci w pkt 35 diatermie elektrochirurgiczng posiadajacg Elektroda
neutralna jednorazowa dzielona o powierzchni 107cm2 ? - 50szt. Wymagane rozwigzanie
stosowane jest tylko w jednej firmie. Prosimy o zmiane wymogu.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiajacy dopusci w pkt 38 - 45 Wyposazenie do diatermii z tolerancjg diugosci 10 %
Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Jednoczesnie informujemy, ze Zamawiajacy dziatajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2017 r., poz.
1579) wprowadza sprostowanie, w tresci zatgcznika nr 1 do SIWZ w poz. nr 50.

Jest ,Okres gwarancji 36 miesiecy”.

Powinno by¢ ,Okres gwarancji 24 miesiecy”.

Tres¢ powyzszych odpowiedzi stanowi zmiang  Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia, zamieszczona Jest na stronie internetowej Zamawiajacego i jest wigzgca dla
wszystkich Wykonawcéw biorgcych udziat w przedmiotowym postepowaniu.
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