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Do wiadomosci
Firmy biorace udziat w postepowaniu

Wyjasnienia nr 1 do opisu przedmiotu zamoéwienia w postepowaniu prowadzonym w trybie
zapytania ofertowego na:

snWykonywanie ustug przegladéw technicznych, konserwacji serwisowych sprzetu i aparatury
medycznej w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Czestochowie”.

Zapytanie zostafo ogfoszone na stronie intemetowej www.zsm.czest.pl, SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego
w Czestochowie w dniu 12.05.2021 r.

Pyt. 1

D)étyczy pakietu nr 9 — Respiratory Air Liquide

Czy Wykonawcy maja kalkulowa¢ w cenie oferty koszt wymiany zestawu przegladowego dla
respiratoréw Monnal T60 prod. Air Liquide Medical Systems zgodnie z listg ponizej?
Producent wymaga wymiany w trakcie rocznego przegladu technicznego:
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Odpowiedz: Zamawiajacy w trakcie wykonywania przegladu technicznego wymaga
wymiany zestawu opisanego powyzej.

Pyt. 2

ng Zamawiajagcy dopusci mozliwos¢  ztozenia przez  Wykonawcéw  ofert
w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym badz innym
dopuszczonym podpisami? Ze wzgledu na obecng sytuacje ta forma skiadania jest
rekomendowane przez Zamowienia Publiczne. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na



wniesione zapytanie prosimy Zamawiajgcego o podanie adresu email, na ktory Wykonawcy
mieliby przestac oferty.
Odpowiedz: Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pyt. 3

Dotyczy zapisow zaproszenia — zalacznik nr 2 — pakiet 13

Zwracamy sie z prosba o zmiane planowanego terminu przegladu z 2 dni do 5 dni roboczych
od daty zgtoszenia.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza zmiane w pakiecie nr 13.

Pyt. 4

dotyczy pakietu nr 3

Prosimy Zamawiajgcego o informacje czy monitory posiadajg moduty gazowe ktére nalezy
uwzgledni¢ w cenie? jezeli tak to prosimy o podanie producenta.

Odpowiedz: Kardiomonitory nie posiadaja modutéw gazowych.

Pyt. 5

dotyczy pakietu 3

Bedac przedstawicielem producenta sprzetu GE Healthcare uprzejmie prosimy o wydzielenie
do osobnego pakietu aparatury produkcji GE oraz Datex Ohmeda z pakietu 3:

1) Kardiomonitor Cardiocap 5 FBUE00064

2) Monitor F-CM1-05-GE 6659372

3) Monitor F-CM1-05-GE 6666364

4) Monitor F-CM1-05-GE 6398881

5) Monitor F-CM1-05-GE

6) Monitor F-CM1-05-GE

Pozostata cze$¢ zestawu jest innego producenta i Wykonawca nie posiada uprawnien do
przeprowadzenia takiego przegladu. Opisanie przedmiotu zamoéwienia w ramach
wskazanych pakietéw poprzez objecie jednym $wiadczeniem ustug serwisowania wszystkich
aparatdw, znaczaco narusza zasade rownego traktowania wykonawcow i zasade uczciwej
konkurencji.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wydziela, zamawiajacy dopuszcza podwykonawstwo.

Pyt. 6

Pakiet nr 21

Pozycja 2. Zwracamy sie z prosba o wydzielenie z pakietu nr 21 pozycji nr i stworzenie
osobnego pakietu sktadajacego sie tylko z diatermii producenta EMED.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wydziela, zamawiajacy dopuszcza podwykonawstwo.

Tres¢ powyzszych odpowiedzi stanowi zmiane Opisu Przedmiotu Zamoéwienia,

zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiajgcego i jest wigzgca dla wszystkich
Wykonawcow biorgcych udziat w przedmiotowym postepowaniu.
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